实验室超纯水的电导率上升了是怎么回事？
实验室超纯水机用了一段时间后，电导率升高了，是怎么回事？
首先在安装实验室超纯水机的时候，机器上面就需要安装电导率仪，这样就可以在线监测实验室用的超纯水的电导率，上海品拓环保工程设备有限公司一般提供给客户的实验室超纯水机，在设备刚安装好的时候，电导率的数值都是在1以下的（电导率数值越低说明水质越好），随着实验室用水量的增加，电导率的数值会慢慢的上升，这是正常情况，等到电导率的数值超过实验室的用水标准的时候，就需要更换核子纯化系统，当更换上新的核子纯化系统，电导率的数值就会降下来，这样实验室超纯水机的水质就是符合实验室用水标准了。
