医用纯水设备如何保养？
上海品拓环保工程设备有限公司为各大制药行业，医疗器械生产行业等提供医用纯水设备。在安装好的医用纯水设备如何保养呢，首先在医用纯水设备装好后，水质要符合《中国药典2020版纯化水规范》，客户可以把水样送第三方机构检测，在设备使用一段时间后，需要定期更换里面的耗材，定期更换的有精密过滤器滤芯和微孔过滤器滤（1~2个月更换），还有预处理的滤料（1~2年更换），反渗透膜(1~2年更换)，为了设备能正常运行，设备就需要正常的维护保养。
